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institucijų specialistus (skaitmenintojus) su įvairių 

kultūros paveldo objektų (fotodokumentų, laikraščių, 

rankraščių) skenavimo EPSON įranga specifika. 
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1. SKENERIAI „EPSON“ 
 

A4 formato skeneris EPSON PERFECTION V850 PRO 

 

 

 

Šiuo skeneriu gali būti skenuojami negatyvai, nuotraukos, atvirukai ir ne didesni kaip A4 formato 

rankraščiai, laikraščiai, žurnalai bei knygos. 

 

A3 formato skeneris EPSON EXPRESSION 10000 XL 
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Šiuo skeneriu gali būti skenuojami negatyvai, nuotraukos, atvirukai ir ne didesni kaip A3 formato 

rankraščiai, laikraščiai, žurnalai bei knygos. 

 

 

2. PAGRINDINĖS SKENERIO DALYS 
 

 

 

1 – Skenerio įjungimo / išjungimo mygtukas 

2 – Skenerio valdymo programos „EPSON Scan“ paleidimo mygtukas 

3 – Skenerio dangtis 

4 – Permatomų laikmenų bloko langas 

5 – Dokumentų skydelis 

6 – Skenavimo stiklas 
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Pastaba: Pateikiamas tik vieno iš pirmame skyriuje (1. SKENERIAI „EPSON“) pavaizduotų skenerių 

pavyzdys, nes abiejų skenerių dalys yra praktiškai identiškos – skiriasi tik dizainas. 

 

 

3. SKENERIO PARUOŠIMAS SKENAVIMUI 

 

1. Skenerio įjungimas; 

2. Dokumentų skydelio įdėjimas arba išėmimas, priklausomai nuo to, koks objektas bus 

skenuojamas. Skenuojant nuotraukas, atvirukus, rankraščius, laikraščius ir kitus dokumentus, 

dokumentų skydelis turi būti įdėtas, skenuojant fotojuosteles arba skaidres – išimtas. Dokumentų 

skydelis tvirtinamas vidinėje skenerio dangčio pusėje baltu paviršiumi į išorę; 
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3. Dulkių nuvalymas nuo permatomų laikmenų bloko lango ir skenavimo stiklo – šis procesas 

turi būti kartojamas prieš kiekvieno objekto skenavimą. Dulkėms valyti naudojama antistatinė 

mikropluošto šluostė, skirta jautriems paviršiams; 

 

 

 

4. „EPSON Scan“ programos paleidimas. Programa gali būti paleidžiama paspaudus „EPSON 

Scan“ programos paleidimo mygtuką, esantį ant skenerio, arba paspaudus ant piktogramos 

„EPSON Scan“, esančios kompiuterio darbalaukyje. 

 

Pastaba: Skenuojant kultūros paveldo objektus (negatyvus, nuotraukas, atvirukus, rankraščius, 

laikraščius ir kt.), būtina mūvėti medvilnines pirštines. 

 

 

4. NEGATYVŲ SKENAVIMAS 
 

4.1. Juostelės paruošimas skenavimui: 

 Negatyvams skenuoti naudojami juostelės laikikliai. Juostelė į laikiklį turi būti dedama 

taip, kad blizgioji pusė būtų nukreipta į skenavimo stiklą. Labai svarbu, kad juostelė į 

laikiklį būtų įdėta tiesiai, kad jos pakraštėliai iš visų pusių būtų simetriški; 
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 Įdėjus juostelę į laikiklį ir uždarius laikiklio dangtelį, nuo juostelės paviršiaus iš abiejų 

pusių būtina nuvalyti dulkes. Dulkėms valyti naudojama speciali orpūtė (kriaušė) ir / arba 

antistatinis šepetėlis, skirtas jautriems paviršiams; 
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 Juostelės laikiklis dedamas ant skenavimo stiklo, įstatant jį į griovelius. 
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4.2. Parametrų nustatymas: 

Paleidus „EPSON Scan“ programą, atsivėrusiame lange reikia nustatyti pagrindinius 

parametrus: 
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 Laukelyje Mode / Režimas turi būti pasirenkamas Professional Mode / „Professional“ 

režimas; 

 Laukelyje Document Type / Dokumento tipas reikia pasirinkti Film (with Film 

Holder) / Juostelė; 

 Laukelyje Film Type / Juostelės tipas, priklausomai nuo negatyvo tipo, reikia pasirinkti: 

 Nespalvotiems negatyvams – B&W Negative Film / B&J negatyvas; 

 Spalvotiems negatyvams – Color Negative Film / Spalvinis negatyvas; 

 Laukelyje Image Type / Vaizdo tipas, priklausomai nuo negatyvo tipo, reikia pasirinkti 

spalvinį gylį: 

 Nespalvotiems negatyvams – 16-bit Grayscale / 16 bitų, pilkumo tonai; 

 Spalvotiems negatyvams – 24-bit Color / 24 bitų, spalvinis; 

 Laukelyje Resolution / Skiriamoji geba reikia pasirinkti 2400 dpi; 

 Adjustments / Reguliavimas skiltyje neturi būti pažymėta nė viena varnelė; 

 Laukelyje Configuration / Konfigūracija reikia atlikti šiuos nustatymus: 
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Pastaba: Kiekvieną kartą iš naujo įjungus „EPSON Scan“ programą, būtina pasitikrinti 

nustatymus. 

 

 

4.3. Skenavimo procesas: 

Atlikus visus nustatymus, reikia spustelėti mygtuką Preview / Peržiūra. Galimi du peržiūros 

režimai – Normal / Normalus ir Thumbnail / Miniatiūra. Pirmu atveju skenavimo sritis 

nustatoma rankiniu būdu, antru – automatiškai. Nors Thumbnail / Miniatiūra režimas yra 

patogesnis ir greitesnis, kartais programa skenavimo sritį nustato netinkamai. Tokiu atveju 

būtina pereiti į Normal / Normalus režimą. 

 

 Normal / Normalus režimas: 

Tam, kad skenavimo sritis būtų nustatyta kuo tiksliau, skenuojamą vaizdą reikia padidinti 

preliminariai apibrėžus jį punktyrine linija ir spustelėjus mygtuką Zoom / Mastelis. 
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Padidintą vaizdą reikia apibrėžti simetriškai – taip, kad aplink jį susidarytų 1–2 mm 

rėmelis. Į pradinę padėtį grįžtama spustelėjus mygtuką Full / Visas. 
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Jeigu skenuojamų vaizdų yra daugiau negu vienas, tą patį veiksmą reikia atlikti su 

kiekvienu iš jų. Nustačius visų skenuojamų vaizdų paraštes, visus juos reikia pažymėti 

kompiuterio klaviatūroje laikant nuspaudus klavišą Ctrl. Tinkamai nustačius skenuojamo 

vaizdo / skenuojamų vaizdų paraštes, reikia spustelėti mygtuką Scan / Nuskaityti. 

 

 Thumbnail / Miniatiūra režimas: 

Kadangi vykdant peržiūrą šiuo režimu skenavimo sritis nustatoma automatiškai, tereikia 

įsitikinti, kad ekrane matomas visas (t. y. neapkarpytas) skenuojamas vaizdas ir jį 

apibrėžiantis rėmelis. 

 

 

 

Įsitikinus, kad skenuojamo vaizdo paraštės nustatytos tinkamai, reikia spustelėti mygtuką 

Scan / Nuskaityti.  
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Atsivėrus langui File Save Settings / Failo išsaugojimo nustatymai, būtina nurodyti 

skenuojamo vaizdo išsaugojimo Vietą / Location ir Vaizdo formatą / Image Format – 

TIFF (*.tif). 

 

 

 

Atlikus šiuos nustatymus, spaudžiamas mygtukas OK / GERAI ir pradedamas skenavimas. 
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Nuskenuoto negatyvo pavyzdys: 

 

 

 

 

5. NUOTRAUKŲ IR ATVIRUKŲ SKENAVIMAS 
 

5.1. Nuotraukos / atviruko paruošimas skenavimui: 

 Skenuojamos abi nuotraukos / atviruko pusės – aversas ir reversas; 

 

 



 
16 

 

 

 

 Prieš dedant objektą ant skenavimo stiklo, nuo jo paviršiaus iš abiejų pusių būtina nuvalyti 

dulkes. Dulkėms valyti naudojama speciali orpūtė (kriaušė); 

 

 

 

 Objektas ant skenavimo stiklo turi būti dedamas taip, kad skenuojamoji pusė būtų nukreipta 

į skenavimo stiklą. Kad objektas būtų padėtas tiesiai, t. y. kad nebūtų pasisukęs kampu, 

rekomenduotina orientuotis į viršutinį dešinįjį skenavimo stiklo kampą, objektą nuo kraštų 

atitraukiant per 1–2 cm. 
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5.2. Parametrų nustatymas: 

Paleidus „EPSON Scan“ programą, atsivėrusiame lange reikia nustatyti pagrindinius 

parametrus: 
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 Laukelyje Mode / Režimas turi būti pasirenkamas Professional Mode / „Professional“ 

režimas; 

 Laukelyje Document Type / Dokumento tipas reikia pasirinkti Reflective / Atspindintis; 

 Laukelyje Auto Exposure Type / Automatinės ekspozicijos tipas, priklausomai nuo 

nuotraukos / atviruko paviršiaus tipo, reikia pasirinkti: 

 Kai paviršius blizgus – Photo / Nuotrauka; 

 Kai paviršius matinis – Document / Dokumentas (pasirinkus šį automatinės 

ekspozicijos tipą ir tinkamai nustačius nuotraukos / atviruko skenavimo paraštes, 

būtina paspausti mygtuką RESET / ATSTATYTI); 

 Laukelyje Image Type / Vaizdo tipas tiek spalvotiems, tiek nespalvotiems nuotraukoms / 

atvirukams reikia pasirinkti spalvinį gylį – 24-bit Color / 24 bitų, spalvinis; 

 Laukelyje  Resolution / Skiriamoji geba, priklausomai nuo nuotraukos / atviruko dydžio, 

reikia pasirinkti: 

 A4 – 600 dpi; 

 A6 (atviruko dydžio) – 600 dpi; 

 < A6 – 800 dpi; 

 5 x 6 cm – 1000 dpi; 

 3 x 4 cm – 1200 dpi; 

 < 3 x 4 cm – 2400 dpi; 

 Adjustments / Reguliavimas skiltyje neturi būti pažymėta nė viena varnelė. 

 

Pastaba: Kiekvieną kartą iš naujo įjungus „EPSON Scan“ programą, būtina pasitikrinti 

nustatymus. 

 

 

5.3. Skenavimo procesas: 

Atlikus visus nustatymus, reikia spustelėti mygtuką Preview / Peržiūra. Nors galimi du 

peržiūros režimai – Normal / Normalus ir Thumbnail / Miniatiūra, skenuojant nuotraukas / 

atvirukus reikia naudoti Normal / Normalus režimą, kai skenavimo sritis nustatoma rankiniu 

būdu. 

 

 Normal / Normalus režimas: 

Tam, kad skenavimo sritis būtų nustatyta kuo tiksliau, skenuojamą vaizdą reikia padidinti 

preliminariai apibrėžus jį punktyrine linija ir spustelėjus mygtuką Zoom / Mastelis. 
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Padidintą vaizdą reikia apibrėžti simetriškai – taip, kad aplink jį susidarytų 1–2 mm 

rėmelis. Į pradinę padėtį grįžtama spustelėjus mygtuką Full / Visas. 
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Įsitikinus, kad skenuojamo vaizdo paraštės nustatytos tinkamai, reikia spustelėti mygtuką 

Scan / Nuskaityti. 

Pastaba: Pasirinkus automatinės ekspozicijos tipą Document / Dokumentas (pavyzdžiui, 

skenuojant reversą, kurio paviršius dažniausiai būna matinis), prieš spaudžiant mygtuką 

Scan / Nuskaityti, būtina spustelėti mygtuką RESET / ATSTATYTI. 

 

Atsivėrus langui File Save Settings / Failo išsaugojimo nustatymai, būtina nurodyti 

skenuojamo vaizdo išsaugojimo Vietą / Location ir Vaizdo formatą / Image Format – 

TIFF (*.tif). 

 

 

 

Atlikus šiuos nustatymus, spaudžiamas mygtukas OK / GERAI ir pradedamas skenavimas. 
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Nuskenuotos nuotraukos (averso ir reverso) pavyzdys: 

 

Aversas 

 

 

 

Reversas 
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6. RANKRAŠČIŲ IR LAIKRAŠČIŲ SKENAVIMAS 
 

6.1. Rankraščio / laikraščio paruošimas skenavimui: 

 Skenuojami visi rankraščio / laikraščio puslapiai. Kiekvienas puslapis turi būti 

skenuojamas atskirai; 

 Objektas ant skenavimo stiklo turi būti dedamas taip, kad skenuojamoji pusė būtų nukreipta 

į skenavimo stiklą. Kad objektas būtų padėtas tiesiai, t. y. kad nebūtų pasisukęs kampu, 

rekomenduotina orientuotis į viršutinį dešinįjį skenavimo stiklo kampą. Jeigu įmanoma, 

objektą nuo kraštų reikia atitraukti per 1–2 cm. 
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6.2. Parametrų nustatymas: 

Paleidus „EPSON Scan“ programą, atsivėrusiame lange reikia nustatyti pagrindinius 

parametrus: 
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 Laukelyje Mode / Režimas turi būti pasirenkamas Professional Mode / „Professional“ 

režimas; 

 Laukelyje Document Type / Dokumento tipas reikia pasirinkti Reflective / Atspindintis; 

 Laukelyje Auto Exposure Type / Automatinės ekspozicijos tipas reikia pasirinkti 

Document / Dokumentas (pasirinkus šį automatinės ekspozicijos tipą ir tinkamai 

nustačius rankraščio / laikraščio skenavimo paraštes, būtina paspausti mygtuką RESET / 

ATSTATYTI); 

 Laukelyje Image Type / Vaizdo tipas reikia pasirinkti spalvinį gylį – 24-bit Color / 24 

bitų, spalvinis; 

 Laukelyje  Resolution / Skiriamoji geba, priklausomai nuo rankraščio / laikraščio dydžio, 

reikia pasirinkti: 

 Rankraščiams: 

▫ A4 – 400–800 dpi (priklausomai nuo dokumento šrifto dydžio); 

▫ Kiti dydžiai – 400–800 dpi (priklausomai nuo dokumento šrifto dydžio); 

 Laikraščiams: 

▫ < A3 – 300 dpi; 

▫ A3 – 150–300 dpi; 

 Adjustments / Reguliavimas skiltyje neturi būti pažymėta nė viena varnelė; 

 

Pastaba: Kiekvieną kartą iš naujo įjungus „EPSON Scan“ programą, būtina pasitikrinti 

nustatymus. 

 

 

6.3. Skenavimo procesas: 

Atlikus visus nustatymus, reikia spustelėti mygtuką Preview / Peržiūra. Nors galimi du 

peržiūros režimai – Normal / Normalus ir Thumbnail / Miniatiūra, skenuojant rankraščius / 

laikraščius reikia naudoti Normal / Normalus režimą, kai skenavimo sritis nustatoma rankiniu 

būdu. 

 

 Normal / Normalus režimas: 

Skenavimo sritis nustatoma skenuojamą vaizdą simetriškai apibrėžiant punktyrine linija – 

taip, kad aplink jį susidarytų 1–2 mm rėmelis. 
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Įsitikinus, kad skenuojamo vaizdo paraštės nustatytos tinkamai, būtina spustelėti mygtuką 

RESET / ATSTATYTI ir Scan / Nuskaityti. 
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Atsivėrus langui File Save Settings / Failo išsaugojimo nustatymai, būtina nurodyti 

skenuojamo vaizdo išsaugojimo Vietą / Location ir Vaizdo formatą / Image Format – 

TIFF (*.tif). 

 

 

 

Atlikus šiuos nustatymus, spaudžiamas mygtukas OK / GERAI ir pradedamas skenavimas. 
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Nuskenuoto laikraščio pavyzdys: 

 

 

 


